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Администрация учреждения здравоохранения «Борисовская ЦРБ» 
информирует, что в эксплуатацию введены системы обогрева пациента на 
гелевой пластине «Рамонак-03».

Системы «Рамонак-03» являются безопасными и эффективными для 
обогрева взрослых пациентов, и является повседневной необходимостью 
при проведении операций, особенно длительных. Г елевая пластина 
равномерно распределяет тепло от нагревательного модуля. Па LED- 
дисплее отражается текущая и заданная температура нагревательного 
модуля, что позволяет легко ее контролировать.

Нагревательную пластинку, гелевую пластину, и блок управления 
легко дезинфицировать после операции.

Проблем с эксплуатацией, поломками не было выявлено.
Рекомендуем систему «Рамонак-03», производства ОДО 

«ТахатАкси» к перерегистрации и применению в Республике Беларусь.
п

а /: '
А.А. Дрозд

(. У7
Главный врач 
Борисовской ЦРБ J T



Minicrapciua ахопы здарс^я Ряспублш Беларусь 
Управление аховы здаро5?я 
Г омельскага аблвыканкама

V C T A H O B A '
«ГОМЕЛБСК1 АБЛАСНЫ 

КЛ1НГЧНЫ ШШТАЛЬ1НВАЛ1ДАУ 
АЙЧЫНАЙ ВАЙНЫ»

246016, г. Гомель,, аул. 1ль!ча. 288 
ТУ л. 51-09-52, факс 51-12-45 

Б/р. RY64 АК.ВВ 3604 40)0 0131 *’3! 0 0000 
ф1'л1ал№302 ДАТ “АСЕ Беларусбанк”
Б1К AKBBBY21302, УНГ 400030226

О предоставлении отзыва

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
Управление здравоохранения 
Гомельского облисполкома

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИНВАЛИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

246016, г. Гомель, ул. Ильича, 288 
тел. 51-09-52, факг 5!-12-46 

р/«: BY64AK.RB360440100131 ’ 31 оОООО 
филиал 302 ОдО “АСБ Еямарусб&нх"
ПИК AKRSBY21302. УН Л 400030226

Директору ОДО «1 ахатАкси» 
Шмыку С.Д.

В нашем учреждении система обогрева пациента "Рамонак-03 исполь
зуется в операционной для терморегуляции температуры поверхности тела 
пациента в до-, интра- и послеоперационный период.

Интра- и послеоперационный процесс в значительной степени 
изменяется не только условиями внешней среды и состоянием самого 
больного, но и в. результате изменений температуры тела пациента во время 
длительного оперативного вмешательства. Чем обширнее раневая 
поверхность и, соответственно, продолжительнее операция, тем вероятнее 
гилотермально вызванные изменения, увеличивающие послеоперационным 
период.

Напротив, отсутствие гипотермии способствует легкому выходу 
пациента из наркоза. К существующим активным методам предупреждения 
и лечения интраоперативной гипотермии относится использование 
специальных медицинских приборов (систем), одним из которых является 
нами используемая Система обогрева пациента "Рамонак-03", производства 
Республики Беларусь,

В результате использования Системы обогрева пациента "Рамонак-03" 
уменьшился риск возникновения ряда осложнений/ риск появления 
нарушений в системе коагуляции. Значительно, уменьшается время 
необходимое для положительного действия ряда препаратов.

К преимуществам данной системы следует отнести простоту и 
надежность в работе, а также высокую степень защиты больного и 
персонала от негативного воздействия электричества.

Считаем данную систему необходимой, для использования в клиниках, 
проводящих сложные и длительные операции, нуждающихся в поддержании 
температурь! тела больных, а также в реанимационных отделениях.
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Администрация УЗ «Клинический родильный дом Минской области» 
информирует, что в нашей больнице успешно используются системы 
обогрева пациентов «Рамонак-01», «Рамонак-02» и «Рамонак-03», 
производства ОДО «ТахатАкси», Республика Беларусь.

Хотим отметить, что данные системы зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны для обогрева и предотвращении гипотермии, особенно в 
осенний и зимний периоды. Системы обеспечивают эффективный и 
безопасный обогрев пациента и точно поддерживают заданную температуру.

Приборы надежны, просты и удобны в эксплуатации, сделаны из 
качественных материалов, имеют приятный современный дизайн. Все 
оборудование легко обрабатывается разрешенными М3 РБ дезсредствами. За 
время эксплуатации сбоев в работе оборудования не было.

Рекомендуем системы «Рамонак-01», «Рамонак-02» и «Рамонак-03», 
производства ОДО «ТахатАкси» к перерегистрации и широкому применению 
в Республике.
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